
 
  
 

 

                                      ALLEGATO P2 – DISCIPLINARE 

 

 

 

 PROSPETTO FABBISOGNI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ELEVATA AUTOMAZIONE PER CHIMICA CLINICA, 

FARMACI E IMMUNOCHIMICA IN ROUTINE ED IN URGENZA OCCORRENTI AI 

LABORATORI ANALISI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MANTOVA, ASOLA E BORGO 

MANTOVANO E DI UN SISTEMA DI PREANALITICA COMPLESSIVA PER IL 

LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA E RELATIVE 

OPERE DI INSTALLAZIONE. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Il presente Prospetto Fabbisogni ha per oggetto l’aggiudicazione della fornitura di 

SISTEMI DIAGNOSTICI AD ELEVATA AUTOMAZIONE PER CHIMICA CLINICA, 

FARMACI E IMMUNOCHIMICA IN ROUTINE ED IN URGENZA OCCORRENTI AI 

LABORATORI ANALISI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MANTOVA, ASOLA E BORGO 

MANTOVANO E DI UN SISTEMA DI PREANALITICA COMPLESSIVA PER IL 

LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA E RELATIVE 

OPERE DI INSTALLAZIONE, così articolata: 

 

• Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova: Sistemi diagnostici ad 
elevata automazione di chimica clinica, farmaci ed immunochimica in routine e urgenze e 
Sistema di preanalitica complessiva e relative opere di installazione. 
 

• Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Asola: Sistemi diagnostici ad elevata 
automazione di chimica clinica ed immunochimica in routine ed urgenza; 

 

• Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano: Sistemi 
diagnostici ad elevata automazione di chimica clinica ed immunochimica in routine ed 
urgenza. 
 

FABBISOGNI ANNUI PRESUNTI 
 

 

SISTEMA DI PREANALITICA COMPLESSIVA PER IL LABORATORIO ANALISI DEL 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA  

 
La fornitura comprende la locazione, di un sistema di preanalitica complessiva, completa 

del relativo sistema di back.up, anche diverso dal sistema principale e l’esecuzione delle 

relative opere di installazione. 

La fornitura di un sistema di Preanalitica complessiva comprende altresì tutto il materiale 
di consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo puntali, provette secondarie, tappi, 
ecc.) necessari e per l’esecuzione di un’aliquotazione selettiva e la produzione di provette 
figlie barcodate pari a n° 37.440 aliquote annue. 
Il Sistema di preanalitica complessiva richiesta dovrà essere conforme alle caratteristiche 
tecniche indispensabili ed obbligatorie previste, pena l’esclusione, dal Capitolato Speciale, 
descrittivo e prestazionale. 
 
SISTEMI DIAGNOSTICI PER I LABORATORI ANALISI DI MANTOVA, ASOLA E 
BORGO MANTOVANO 
 
La fornitura comprende la locazione, di sistemi diagnostici, conformi alle specifiche 
tecniche indispensabili ed obbligatorie riportate nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale, idoneei a garantire l’esecuzione completa e refertabile delle seguenti 
determinazioni presunte annue ed esennali: 
 
 
 
 
 



LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA  

 

Descrizione Esami Determinazioni 
annue compresi 
VEQ e CQI terza 

parte 

Determinazioni 
esennali 

compresi VEQ e 
CQI terza parte 

Matrice Sedute 
settimanali 

CHIMICA CLINICA E FARMACI  
 

  

Ac. Lattico 1.500 9.000 S/P 7 

Ac. Valproico 2.500 15.000 S/P 7 

Acido urico 57.000 342.000 S/P/U 7 

Albumina (colorimetrico) 40.000 240.000 S/P 7 

ALP (Fosfatasi alcalina) 27.000 162.000 S/P 6 

ALT (GPT)   140.000 840.000 S/P 7 

Amilasi 21.000 126.000 S/P/U 7 

Amilasi pancreatica 2.000 12.000 S/P 6 

Ammonio 3.500 21.000 P 7 

AST (GOT) 85.000 510.000 S/P 7 

Bilirubina totale 85.000 510.000 S/P 7 

Bilirubina diretta 35.000 210.000 S/P 7 

Calcio 90.000 540.000 S/P/U 7 

Carbamazepina 1.000 6.000 S/P 7 

CK (Creatinchinasi) 30.000 180.000 S/P 7 

Cloro 82.000 492.000 S/P/U 7 

Colesterolo HDL 74.000 444.000 S/P 6 

Colesterolo LDL 34.000 204.000 S/P 6 

Colesterolo totale 84.000 504.000 S/P 6 

Creatinina 197.000 1.182.000 S/P/U 7 

Digossina 1.200 7.200 S/P 7 

Etanolo 1.500 9.000 S/P 7 

Fenilidantoina 600 3.600 S/P 7 

Fenobarbital 800 4.800 S/P 7 

Ferro 30.000 180.000 S/P 6 

Fosfato 25.000 150.000 S/P/U 7 

GammaGT 70.000 420.000 S/P 7 

Glucosio 170.000 1.020.000 S/P/U 7 

LDH (Lattato deidrogenasi) 30.000 180.000 S/P 7 

Lipasi 17.000 102.000 S/P 7 

Litio 1.500 9.000 S/P 7 

Magnesio 24.000 144.000 S/P/U 7 

Omocisteina 12.000 72.000 P 2 

Potassio 130.000 780.000 S/P/U 7 

Proteina C reattiva (PCR) 115.700 694.200 S/P 7 

Proteine totali 72.000 432.000 S/P 7 

Proteine urinarie e CSF 5.000 30.000 U/LCR 7 

Pseudocolinesterasi 19.000 114.000 S/P 7 



Sodio 130.000 780.000 S/P/U 7 

Trigliceridi 75.000 450.000 S/P 6 

Urea 97.000 582.000 S/P/U 7 

Vancomicina 500 3.000 S 2 

Acidi biliari 1.000 6.000 S/P 2 
TOTALE CHIMICA CLINICA 
MANTOVA 2.120.300 12.721.800     

     

IMMUNOCHIMICA        

Procalcitonina 20.000 120.000 S/P 7 

Troponina alta sensibilità 14.000 84.000 S/P 7 

CK-MB 4.000 24.000 S/P 7 

Mioglobina 600 3.600 S/P 7 

BNP/NTproBNP 5.000 30.000 S/P 6 

HCG Frazione Libera 3.000 18.000 S/P 7 

HBsAg qualitativo 25.300 151.800 S 7 

HBsAb 10.000 60.000 S 7 

HBcAb totali 7.000 42.000 S 7 

HIV 1+2 Ab-Ag 13.800 82.800 S 7 

HCV Ab 27.600 165.600 S 7 

     

 TOTALE IMMUNOCHIMICA 130.300  780.000     

     
TOTALE COMPLESSIVO 
MANTOVA 2.250.600 13.503.600   

     

TEST OPZIONALI        

ACE 500 3.000 S/P 2 

Topiramato 350 2.100 S/P 3 

     

TOTALE OPZIONALI MANTOVA 850 5.100     
 

 

LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ASOLA 

 

Descrizione Esami Determinazioni 
annue compresi 
VEQ e CQI terza 

parte 

Determinazioni 
esennali 

compresi VEQ e 
CQI terza parte 

Matrice Sedute 
settimanali 

CHIMICA CLINICA     

Acido urico 11.000 66.000 S/P/U 7 

Albumina (colorimetrico) 3.500 21.000 S/P 7 

ALP (Fosfatasi alcalina) 3.500 21.000 S/P 6 



ALT (GPT) 22.500 135.000 S/P 7 

Amilasi 6.500 39.000 S/P/U 7 

Ammonio 500 3.000 S/P 2 

AST (GOT) 17.000 102.000 S/P 7 

Bilirubina totale 10.500 63.000 S/P 7 

Bilirubina diretta 4.500 27.000 S/P 7 

Calcio 10.000 60.000 S/P/U 7 

CK (Creatinchinasi) 5.500 33.000 S/P 7 

Cloro 10.500 63.000 S/P/U 7 

Colesterolo HDL 13.000 78.000 S/P 6 

Colesterolo LDL 6.700 40200 S/P 6 

Colesterolo totale 15.000 90.000 S/P 6 

Creatinina (enzimatica) 31.000 186.000 S/P/U 7 

Digossina 700 4.200 S/P 2 

Etanolo 500 3.000 S/P 2 

Ferro 4.800 28.800 S/P 6 

Fosforo 3.500 21.000 S/P/U 6 

GammaGT 15.000 90.000 S/P 7 

Glucosio  30.000 180.000 S/P/U 7 

LDH (Lattato deidrogenasi) 2.900 17.400 S/P 6 

Lipasi 4.000 24.000 S/P 7 

Magnesio 3.700 22.200 S/P/U 6 

Potassio 21.000 126.000 S/P/U 7 

Proteina C reattiva (PCR) 14.000 84.000 S/P 7 

Proteine urinarie 1.800 10.800 U 6 

Proteine totali 8.500 51.000 S/P 7 

Pseudocolinesterasi 4.800 28.800 S/P 7 

Sodio 19.000 114.000 S/P/U 7 

Trigliceridi 14.000 84.000 S/P 6 

Urea 11.000 66.000 S/P/U 7 

     

TOTALE CHIMICA CLINICA 
ASOLA 

 
330.400 1.982.400     

     

IMMUNOCHIMICA 
   

  
  

Troponina alta sensibilità 4.500 27.000 S/P 7 

HCG Frazione Libera 2.000 12.000 S/P 7 

CKMB 1.000 6.000 S/P 7 

     
TOTALE IMMUNOCHIMICA 
ASOLA 7.500 45.000 

 
 

     
TOTALE COMPLESSIVO 
ASOLA 337.900 2.027.400 

 
 

 

 



 

 

LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGO MANTOVANO 

 

Descrizione Esami 

Determinazioni 
annue compresi 
VEQ e CQI terza 

parte 

Determinazioni 
esennali 

compresi VEQ e 
CQI terza parte 

Matrice 
Sedute 

settiman
ali 

 

 

CHIMICA CLINICA      

Acido urico 15.000 90.000 S/P/U 7  
Albumina (colorimetrico) 3.500 21.000 S/P 7  
ALP (Fosfatasi alcalina) 6.000 36.000 S/P 6  
ALT (GPT) 32.000 192.000 S/P 7  
Amilasi 11.000 66.000 S/P/U 7  
Ammonio 1.000 6.000 S/P 7  
AST (GOT) 20.000 120.000 S/P 7  
Bilirubina totale 18.000 108.000 S/P 7  
Bilirubina diretta 10.000 60.000 S/P 7  
Calcio 22.000 132.000 S/P/U 7  
CK (Creatinchinasi) 8.000 48.000 S/P 7  
Cloro 23.000 138.000 S/P/U 7  
Colesterolo HDL 18.000 108.000 S/P 6  
Colesterolo LDL 9.000 54.000 S/P 6  
Colesterolo totale 19.000 114.000 S/P 6  
Creatinina (enzimatica) 50.000 300.000 S/P/U 7  
Digossina 1.000 6.000 S/P 7  
Etanolo 700 4.200 S/P 7  
Ferro 7.000 42.000 S/P 6  
Fosfato 6.000 36.000 S/P/U 6  
Gamma GT 16.000 96.000 S/P 7  
Glucosio 40.000 240.000 S/P/U 7  
LDH (Lattato deidrogenasi) 5.000 30.000 S/P 6  
Lipasi 4.000 24.000 S/P 7  
Magnesio 5.000 30.000 S/P/U 6  
Potassio 34.000 204.000 S/P/U 7  
Proteina C reattiva (PCR) 25.000 150.000 S/P 7  
Proteine urinarie 2.700 16.200 U 6  
Proteine totali 10.000 60.000 S/P 7  
Pseudocolinesterasi 4.000 24.000 S/P 7  
Sodio 31.000 186.000 S/P/U 7  
Trigliceridi 18.000 108.000 S/P 6 

Urea 25.000 150.000 S/P/U 7 

      

TOTALE CHIMICA CLINICA 
BORGO MANTOVANO 499.900 2.999.400     

       



IMMUNOCHIMICA        

Troponina alta sensibilità 6.000 36.000 S/P 7 

HCG Frazione Libera 1.500 9.000 S/P 7 

CKMB 2.000 12.000 S/P 7 

  0    

TOTALE IMMUNOCHIMICA 
BORGO MANTOVANO 9.500 57.000 

 
  

      

TOTALE COMPLESSIVO 
BORGO MANTOVANO 509.400 3.056.400     

  

Legenda sigle: 
S: siero, P: plasma, Sg: sangue, U: urine, LCR e CSF: liquido cefalo-rachidiano. 
 

Il numero di determinazioni indicate, per ciascun Presidio Ospedaliero, nelle tabelle sopra 

riportate, comprende i test refertati, i test occorrenti per l’effettuazione delle VEQ e dei CQI 

di terza parte. Non sono compresi i test necessari per le ripetizioni, le calibrazioni e i 

controlli interni di parte prima. Le quantità offerte devono pertanto prevedere anche tali 

test in funzione della frequenza di esecuzione degli esami indicata e del numero di 

strumenti/moduli offerti su cui viene proposta l’attivazione dei test a garanzia della 

produttività e del back-up, tenendo conto della stabilità dei reagenti a bordo e 

dell’eventuale necessità di utilizzare più strumenti o moduli contemporaneamente per 

garantire per tutte le sedi un TAT di 120 minuti (dal check-in al risultato dell’analisi) per 

almeno il 90% dei campioni della routine, e il completamento della stessa entro le ore 

15.00, considerando che l’orario di accettazione dei campioni è compreso tra le ore 8:00 e 

le ore 12:00. Si precisa inoltre che in tale fascia oraria la percentuale di urgenze può 

arrivare al 15% degli esami richiesti. 

Le Ditte concorrenti, in sede di offerta, dovranno specificare il numero di tali test aggiuntivi 

offerti in base alle caratteristiche della proposta strumentale. 

Resta inteso che ove la qualità del materiale diagnostico e del materiale di consumo 

offerto risultasse insufficiente a garantire l’esecuzione completa e refertabile dei test 

riportati nelle tabelle precitate, sarà onere della Ditta aggiudicataria fornire, senza aggravio 

alcuno in capo alle Aziende Sanitarie, i quantitativi necessari. 

 

Per quanto riguarda le opere di installazione si precisa che: 

- le opere di ristrutturazione richieste per il Laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero di 

Mantova sono descritte nei documenti di gara “Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale “ e “Progetto Definitivo – Relazione Tecnica”, rispettivamente Allegati P1 e 

P1-1 del Disciplinare di gara; 

- rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli interventi necessari all’installazione 

e alla messa in funzione delle nuove apparecchiature, compresi gli eventuali lavori edili, 

adeguamenti strutturali ed impiantistici. 


